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Na atualidade, o estudo da energia eletromagne´tica aplicada a` medicina e biologia e´ um dos
to´picos de pesquisas mais atraentes e de interesse crescente na comunidade cient´ıfica inter-
nacional, e particularmente no Brasil. Va´rios esforc¸os teˆm sido realizados para criar te´cnicas
diagno´sticas apoiadas na obtenc¸a˜o de imagens magne´ticas e ele´tricas para ajudar de forma
coadjuvante, e/ou substituir em alguns casos, as metodologias me´dicas de diagno´stico por
imagens tradicionais. Neste trabalho mostramos o estado da arte, do ponto de vista expe-
rimental, destacando as mudanc¸as nas dimenso˜es dos sensores e no sistema de condiciona-
mento analo´gico dos sinais medidos, para o registro de sinais de origem biolo´gica. A imagem
magne´tica medida sempre sera´ degradada e ruidosa, devido tanto ao princ´ıpio f´ısico (Lei
Biot-Savart) envolvido na formac¸a˜o da imagem quanto ao pro´prio processo de medic¸a˜o da
imagem. Os fundamentos ba´sicos da formac¸a˜o das imagens magne´ticas, bem como a soluc¸a˜o
do problema magne´tico direto e inverso, sa˜o mostrados. Apresentamos uma discussa˜o do
ponto de vista f´ısico-matema´tico sobre o problema magne´tico inverso mal-condicionado e
como ele influi na reconstruc¸a˜o das imagens das fontes magne´ticas no interior de um objeto
qualquer. Por fim, mencionamos de forma breve o me´todo de filtragem espacial de Fourier
como uma das poss´ıveis te´cnicas na soluc¸a˜o do problema magne´tico inverso.
Palavras-chaves: biomagnetismo, imagens magne´ticas, bioinstrumentac¸a˜o, sen-
sores magne´ticos, problema inverso.
At the present, the study of electromagnetic energy applied in Medicine and Biology is
one of the most attractive topics of research and one of growing interest in the international
scientific community, as well as in Brazil. Many efforts have been done to established diagnose
techniques supported in taking magnetic and electric images for helping as an adjuvant way,
or in some cases replacing, the medical methodologies on diagnosis by traditional images.
In this work, we shows the state of art, from an experimental point of view, highlighting
the changes in sensor dimensions and in the analogical conditioning system of the measured
signs, to record signs of biological origin. The measured magnetic image always be degraded
and noised, due to the physical principle (Biot-Savart Law) involved in the image formation
as to the very process of measurement of image. The basic fundamentals in the formation
of magnetic images, as well the solution for the direct and inverse magnetic problem, are
showed. We present a discussion, from a mathematical-physical point of view about the il-
conditioned inverse magnetic problem and how it affects the image reconstruction of magnetic
sources within any object. Finally, we mention briefly the Fourier spatial filtering method
as one of possible techniques for the solution of inverse magnetic problem.
Key-words: biomagnetism, magnetic images, bioinstrumentation, magnetic sen-
sors, inverse problem.
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I. INTRODUC¸A˜O
Campos biomagne´ticos ou campos
magne´ticos biolo´gicos teˆm sua origem nas
correntes ele´tricas que percorrem as ce´lulas
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(como no sistema nervoso e no corac¸a˜o) ou em
materiais magne´ticos acumulados em certos
o´rga˜os (estoˆmago, f´ıgado e pulma˜o) [1–5].
Estudos experimentais [6, 7] teˆm mostrado que
os campos magne´ticos produzidos pelo corpo
humano e por outros seres sa˜o extremamente
teˆnues, na faixa de 100 a 20 [6–10]. Medir tais
campos e resolver o problema inverso associado
nos permite localizar com precisa˜o a regia˜o
que os produz e determinar a intensidade
da corrente ou a concentrac¸a˜o das part´ıculas
magne´ticas que os originaram. Essa tarefa
e´ dificultada por sua baixa intensidade e
pela presenc¸a de outros campos magne´ticos
(da Terra e da rede ele´trica) muito mais
intensos e chamados de ru´ıdo magne´tico am-
biental. Para registrar estes sinais biogeˆnicos
precisa-se de equipamentos muito sens´ıveis
tais como, magnetoˆmetros supercondutores
de interfereˆncia quaˆntica ou SQUIDS (siglas
de Superconducting Quantum Interference
Device), os quais sa˜o magnetoˆmetros muito
custosos e de dif´ıcil manutenc¸a˜o. Fato este,
que faz sua aplicac¸a˜o cl´ınica muito limitada. O
procedimento que estuda a obtenc¸a˜o e ana´lises
da distribuic¸a˜o espacial e temporal dos campos
biomagne´ticos e de suas fontes e´ chamado de
Te´cnica de Imagens Biomagne´ticas. Exemplos
deste tipo de imagens sa˜o; Magnetoencefalo-
grafia (MEG), Magnetocardiografia (MCG)
e Magnetogastrografia (MGG), por meio das
quais se podem estudar a fisiologia do ce´rebro,
corac¸a˜o e da regia˜o ga´strica [11].
Os estudos biomagne´ticos tipicamente uti-
lizam sensores SQUIDS com diaˆmetros da or-
dem de (10− 30) mm, magnitude aproximada-
mente igual a` distaˆncia entre estes sensores e
a amostra biolo´gica. Apesar das medidas de
tais sistemas serem usadas para localizar fontes
magne´ticas dipolo-dipolo com exatida˜o na casa
de alguns mil´ımetros (> 2 mm), a capacidade
de resolver ou discriminar dois dipolos adja-
centes num raio de dois mm ou menores, fica
limitada pelas dimenso˜es dos sensores e das
distaˆncias sensores-fontes, como no caso das
imagens obtidas na MCG e MEG.
Apesar da resoluc¸a˜o obtida por tais sistemas
ser suficientemente u´til para diversos estudos
das doenc¸as no homem, a mesma apresenta-se
inadequada para estudos a n´ıvel celular. Um
exemplo e´ a corrente de ac¸a˜o na despolarizac¸a˜o
e repolarizac¸a˜o das ce´lulas card´ıacas, as quais
acontecem na escala de centenas de microme-
tros ate´ 1 mm. Neste caso, uma boa caracteri-
zac¸a˜o exige a obtenc¸a˜o de imagens magne´ticas
de alta resoluc¸a˜o, ou seja, na mesma escala es-
pacial. Va´rios trabalhos teˆm demonstrado os
benef´ıcios da obtenc¸a˜o de imagens de alta re-
soluc¸a˜o e teˆm mostrado as bases para entender
os fatores que governam a resoluc¸a˜o espacial
das mesmas. E´ importante realc¸ar, que na˜o
somente o uso de fatores simples como o da
escala teˆm influenciado o aumento ou melho-
ra deste tipo de sistemas de imagens, o que
esta´ governado pela sensibilidade dos sensores.
Hoje se sabe que dito desempenho e´ modi-
ficado pelo grau de espalhamento no espac¸o
tridimensional (3D) do campo produzido pelas
fontes magne´ticas distribu´ıdas bidimensional-
mente 2D ou 3D. Por exemplo, investigac¸o˜es
anteriores teˆm mostrado que a te´cnica de
MCGmulticanal (MCGM) pode ser usada para
obter-se imagens biomagne´ticas card´ıacas fun-
cionais de forma na˜o-invasivas, as quais facili-
tam entre outras a localizac¸a˜o de arritmias, de
modo que o nu´mero de hospitais onde a MCGM
esta´ instalada esta´ crescendo [12, 13].
Na Figura 1, ilustramos os resultados de um
estudo experimental no qual foram obtidas as
imagens da distribuic¸a˜o do potencial de mem-
brana (PM) e do campo biomagne´tico bidi-
mensional (neste caso usando SQUIDs) gera-
das pelas correntes ele´tricas que circulam nas
ce´lulas do corac¸a˜o isolado de um coelho (ver fo-
tografia na Figura 1, parte (a)), apo´s est´ımulos
ele´tricos usados para reativar seu funciona-
mento [14]. O objetivo deste estudo foi aumen-
tar a sensibilidade dos sensores magne´ticos do
tipo SQUIDs, modificando suas dimenso˜es de
(10 − 30) mm para 2 mm, e introduzindo no-
vas formas de processamento dos sinais multi-
lac¸os de correntes com retroalimentac¸a˜o. Na
Figura 1 (parte (b)) apresentam-se segmentos
das formas das ondas dos sinais do PM e do
campo biomagne´tico medidos no mesmo local
sobre a superf´ıcie do corac¸a˜o. Na Figura 1
(parte (c)) vemos a imagem da distribuic¸a˜o
do PM 53 ms depois da estimulac¸a˜o ele´trica
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do corac¸a˜o. As regio˜es mais avermelhadas sig-
nificam regio˜es de despolarizac¸a˜o (V/V max ∼
1), e as azuis representam regio˜es predomi-
nantes pelo potencial de repouso (V/Vmax ∼ 0).
Nas imagens podemos identificar facilmente as
frentes de ondas ele´tricas card´ıacas, que sa˜o
regio˜es fronteiric¸as entre as regio˜es de despo-
larizac¸a˜o e de repouso do PM. Como se po-
dem observar na imagem da Figura 1, duas
frentes de ondas originadas posteriormente ao
est´ımulo esta˜o prestes a colidir [14]. Este
trabalho demonstra que modificando as di-
menso˜es dos sensores magne´ticos, entre outros
fatores, se pode conseguir estudar de forma
mais detalhada a relac¸a˜o entre PM extracelu-
lares, o campo biomagne´tico card´ıaco e as cor-
rentes de ac¸a˜o celular que os geram, especifi-
camente em camadas de tecido card´ıaco conec-
tivo. Logrando-se verificar processos em escalas
mais pro´ximas daquelas que acontecem os pro-
cessos fisiolo´gicos in vivo, que neste caso e´ da
ordem de 1 mm.
FIGURA 1: (a) Imagem fotogra´fica mostrando as a´reas do corac¸a˜o de um coelho usado para medidas
do potencial de membrana (PM) das ce´lulas card´ıacas (quadrado azul) e o campo magne´tico (quadrado
vermelho). (b) Forma das ondas dos sinais PM e do campo biomagne´tico medido no mesmo local sobre
a superf´ıcie do corac¸a˜o. (c) Imagem da distribuic¸a˜o do PM 53 ms apo´s o est´ımulo ele´trico. Nela vemos
duas frentes de ondas de lados opostos prestes a colidir. (d) Imagem da induc¸a˜o magne´tica tambe´m 53 ms
depois, desde a a´rea indicada pelo quadrado branco mostrado em (c). Extra´ıda da refereˆncia [14].
Os campos biomagne´ticos originados pelo
sistema ga´strico tambe´m sa˜o alvos de nu-
merosos estudos. Uma boa parte dos alimen-
tos digeridos e´ absorvida devido ao processos
bioqu´ımicos e biof´ısicos. Ambos processos pro-
duzem movimentos mecaˆnicos ou perista´lticos.
A causa destes u´ltimos e´ a despolarizac¸a˜o das
membranas das ce´lulas dos mu´sculos lisos do
estoˆmago, a qual origina uma atividade ele´trica
nesse o´rga˜o, semelhante a um marca-passo situ-
ado no corpo do mesmo, que se converte numa
onda mecaˆnica que avanc¸a desde o corpo ate´
o antro, com um tempo de durac¸a˜o de apro-
ximadamente 20 s. Isto faz com que aparec¸a
um padra˜o de frequeˆncia caracter´ıstico da ativi-
dade ele´trica neste o´rga˜o, sendo a mesma da
ordem de 0, 05 Hz ou treˆs ciclos por minuto
[5, 15, 16]. Esta atividade mecaˆnica e´ conheci-
da como motilidade ga´strica.
Dentro da a´rea do gastromagnetismo, ale´m
de estudar-se os campos biomagne´ticos natu-
rais ou MGG, as pesquisas relacionadas com
a detecc¸a˜o dos campos biomagne´ticos produzi-
dos por part´ıculas magne´ticas ou ı´ma˜s ingeri-
dos e magnetizados previamente teˆm chamado
a atenc¸a˜o da comunidade cient´ıfica mundial,
e especialmente no Brasil [17–21]. Devido a
essa nova frente de pesquisa, muitos agentes
de contrastes transportados veˆm sendo de-
senvolvidos e desenhados para se ligar ou
se incorporar em dados tipos de ce´lulas ou
o´rga˜os, envolvidos em algum processo de uma
determinada doenc¸a. Estes agentes trans-
portam quantidades de marcadores ou seg-
mentos de mole´culas, que servem para dar
melhor contraste a`s imagens ou mesmo pro-
duz´ı-las. Neste caso estes marcadores sa˜o
micropart´ıculas ferrimagne´ticas ou superpara-
magne´ticas e nanopart´ıculas magne´ticas (Fer-
ridex). Quando se transportam ı´ma˜s, estes
transportadores sa˜o denominados marcadores
magne´ticos (MM) [22] e quando sa˜o utilizadas
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part´ıculas em suspensa˜o ou dispersas, sa˜o
chamados trac¸adores magne´ticos (TM) [23].
Estes materiais sa˜o introduzidos proposital-
mente no interior da regia˜o gastrintestinal ou
card´ıaca para dota´-la, de forma artificial, de
uma capacidade de gerar campos magne´ticos
locais mais intensos que os biogeˆnicos. Con-
sequentemente, pode-se detecta´-los de forma
simples e na˜o-invasiva atrave´s de medic¸o˜es na
superf´ıcie do estoˆmago e torso, utilizando sen-
sores magne´ticos na˜o ta˜o custosos quanto os
SQUIDs, como os magnetoˆmetros fluxgates,
biosusceptoˆmetros de corrente alterna (BCA)
e os sensores magnetoresistivos (MR).
Em estudos pre´vios teˆm-se demonstrado que
estes tipos de contraste, uma vez magnetiza-
dos, produzem campos magne´ticos que podem
afetar ate´ os sinais da ressonaˆncia magne´tica
nuclear [24]. Nestas condic¸o˜es e´ poss´ıvel medir
tais campos por magnetoˆmetros de alta sen-
sibilidade, na˜o convencionais, a` temperatura
ambiente. Trabalhos realizados pelo grupo
de pesquisa em Biomagnetismo de Ribeira˜o
Preto, da Universidade de Sa˜o Paulo, teˆm estu-
dado a motilidade ga´strica usando trac¸adores
magne´ticos, os quais podem ser ingeridos em
conjunto com uma refeic¸a˜o teste, e posterior-
mente magnetizando as part´ıculas magne´ticas
com um campo magne´tico intenso, da ordem
de 80 mT. Inicialmente o po´ de ferrita de
manganeˆs misturado com iogurte foi usado
como TM para medir o tempo de esvaziamento
ga´strico usando um BCA, no qual se detec-
tou o campo magne´tico remanente gerado por
uma concentrac¸a˜o do ferrita de ate´ 3% [25].
Moreira et al. (2001) [26] realizaram estu-
dos relacionados com a obtenc¸a˜o das imagens
das fontes magne´ticas de TM usando um sis-
tema baseado num BCA. As imagens foram
obtidas resolvendo o problema magne´tico in-
verso, utilizando o me´todo da filtragem espacial
deWiener parame´trica, generalizada, bidimen-
sional.
Todos os trabalhos anteriores foram realiza-
dos utilizando-se somente um sensor magne´tico
para a detecc¸a˜o monocanal num ponto fora do
corpo. Levando em conta o anterior, foi que se
passou a estudar o uso de sistemas multicanais
de medic¸a˜o de campos magne´ticos usando
diferentes arranjos e tipos de sensores, para
assim obter maior volume de informac¸a˜o em
va´rios pontos. Consequentemente, criando as
condic¸o˜es pra´ticas em termos da informac¸a˜o su-
ficiente para obtermos uma imagem magne´tica
com alguma utilidade cl´ınica.
Recentemente, Cano et al. (2005) [27]
publicaram os resultados da construc¸a˜o de
um sistema de imagens magne´ticas usando
um arranjo linear de sensores magnetorresis-
tivos. Nesse estudo os autores reportam a
obtenc¸a˜o de imagens magne´ticas com excelente
resoluc¸a˜o espacial. Por outro lado, Cora´ et
al. (2006) [28],teˆm empregado a mesma te´cnica
multicanal com va´rios BCA, para avaliar por
meio de imagens biomagne´ticas, o processo de
desintegrac¸a˜o de drogas ligadas a` part´ıculas
magne´ticas.
Cruz et al. (2006) [29] reportam a cons-
truc¸a˜o de um sistema multicanal automa´tico
de imagens biomagne´ticas (SMIB) utilizando
um arranjo multicanal com 12 sensores magne-
toresistivos do tipo HMC-1001/1002. Segundo
os autores, o SMIB realiza a varredura num
tempo menor que um minuto numa a´rea de
18 × 16 cm2, e executa medic¸o˜es simultaˆneas
dos 12 detectores magne´ticos. Nesse trabalho
foi criada uma interface computacional es-
crita na linguagem computacionalMATLABr
que foi utilizada para obtenc¸a˜o das imagens
magne´ticas bidimensionais e no ca´lculo das i-
magens das fontes magne´ticas para diferentes
fantomas magne´ticos em 2D. As imagens re-
constru´ıdas das fontes magne´ticas foram obti-
das utilizando va´rios paradigmas de soluc¸a˜o do
problema magne´tico inverso. As imagens foram
reconstru´ıdas usando-se a func¸a˜o de espalha-
mento pontual experimental e teo´rica. Em am-
bos os casos, os procedimentos de reconstru-
c¸a˜o fazeram uso das imagens magne´ticas expe-
rimentais para uma distaˆncia sensor-fonte.
Segundo os autores, as imagens reconstru´ı-
das mostraram uma melhora na resoluc¸a˜o espa-
cial quando foram obtidas usando-se a func¸a˜o
de espalhamento teo´rica do SMIB. Usando-se
este sistema de imagens foi demonstrada a ca-
pacidade de produzir imagens magne´ticas da
ordem de poucos nT , utilizando-se um arranjo
de sensores magnetoresistivos do tipo HMC
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1001/1002, com uma densidade espectral de
ru´ıdo da ordem de 150 pT·Hz −0.5 por sen-
sor [30]. Nesse trabalho mostramos que a
te´cnica de imagens magne´ticas exibe perspec-
tivas promissoras nas aplicac¸o˜es biome´dicas a
curto prazo.
II. FORMAC¸A˜O DE UMA IMAGEM
MAGNE´TICA BIDIMENSIONAL (2D)
Vamos considerar um modelo f´ısico for-
mado por uma regia˜o do espac¸o, Ω, onde se
cumpra a me´trica de Hilbert, e no qual posi-
cionamos um corpo/objeto ou amostra (C)
de espessura muito pequena e igual a ², for-
mado por part´ıculas de magnetita (Fe3O4)
na˜o tratada termicamente e com uma con-
centrac¸a˜o CFe3O4(x
′, y′), gerando um vetor
momento magne´tico ~m(x′, y′) em duas di-
menso˜es, caracterizando a magnetizac¸a˜o da
amostra, e que produz um campo de induc¸a˜o
magne´tica ~B(x, y, z0) a uma distaˆncia z0 acima
da amostra, e apenas na direc¸a˜o-z. Esta u´ltima
condic¸a˜o e´ garantida magnetizando a amostra
nessa direc¸a˜o. Do ponto de vista do Bio-
eletromagnetismo tal objeto e´ chamado de vo-
lume condutor bioele´trico. Como podemos ob-
servar na Figura 2, o problema de obter uma
imagem magne´tica passa por treˆs elementos ou
etapas fundamentais a saber:
1- O objeto,
2- Sistema de medic¸o˜es,
3- Formac¸a˜o da imagem magne´tica.
Ao mesmo tempo essas treˆs partes definem o
espac¸o ou plano objeto (PO), das medic¸o˜es
(PM) e a imagem (PI), respectivamente.
FIGURA 2: Esquema do processo de formac¸a˜o de uma imagem magne´tica degradada, bd(x, y, z− ²), a qual
e´ influenciada pelo operador degradador e pelo sistema de medic¸o˜es que a contaminam com ru´ıdos η(x, y).
Na Figura 2 mostramos um diagrama geral
que explica o processo de formac¸a˜o de uma
imagem magne´tica, que relaciona o PO re-
presentando o objeto-C, no interior do qual
se encontra a distribuic¸a˜o espacial da mag-
netizac¸a˜o, propriedade f´ısica da qual quere-
mos obter sua imagem real, o PM representa
o sistema que realiza as medic¸o˜es do campo
magne´tico nos pontos de uma rede finita acima
da amostra (tambe´m conhecido como processo
de discretizac¸a˜o), e o PI e´ aonde se realiza a
formac¸a˜o ou quantizac¸a˜o da imagem magne´tica
detectada, neste processo geralmente se faz
uma codificac¸a˜o entre os valores medidos e um
dado mapa de cores falso. A imagem magne´tica
transporta informac¸a˜o das propriedades f´ısicas
do objeto (magnetizac¸a˜o, dentre outras) as
quais na˜o sa˜o diretamente observa´veis. Em
geral a informac¸a˜o consiste numa representac¸a˜o
degradada de uma dada grandeza f´ısica gera-
da pelo objeto original em func¸a˜o do espac¸o,
em duas ou mais dimenso˜es incluindo o tempo.
Neste processo sa˜o destacados dois eventos
principais que produzem a degradac¸a˜o da ima-
gem magne´tica. O primeiro e´ o processo f´ısico
de formac¸a˜o da imagem e o segundo o processo
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de registro ou detecc¸a˜o da imagem, pelo sis-
tema de medic¸a˜o de imagens.
A imagem magne´tica degradada ou distor-
cida bidimensional, bd(x, y, z− ²), e´ o resultado
da resposta do sistema, h (x− x′, y − y′, z − ²),
modelada por meio do operador degradador,
considerado linear e invariante a deslocamen-
tos espaciais atuando sobre a imagem do mo-
mento magne´tico bidimensional (imagem das
fontes), ~mFe3O4(x
′, y′), da amostra de espes-
sura ² , como sugere o diagrama lo´gico da
Figura 2, processo que pode ser representado
pela equac¸a˜o integral de Fredholm de primeira
espe´cie:
bd(x, y, z − ²) =
∫
x′
∫
y′
h
(
x− x′, y − y′, z − ²)×
× ~mFe3O4(x′, y′)²dx′dy′
+ η(x, y, z − ²), (1)
aqui h (x− x′, y − y′, z − ²) tambe´m representa
a func¸a˜o impulsiva do sistema ou func¸a˜o de es-
palhamento pontual,PSF,(PSF, das siglas em
ingleˆs Point Spread Function). Precisamente
o efeito da PSF e´ o do operador degradador
que produz a degradac¸a˜o da imagem devido
ao processo f´ısico de formac¸a˜o da imagem, o
qual e´ considerado como determin´ıstico. O
u´ltimo termo, η(x, y, z − ²), e´ o ru´ıdo inde-
pendente dentro do qual consideramos os er-
ros experimentais, o ru´ıdo magne´tico ambien-
tal, ru´ıdo de interfereˆncias de radiofrequeˆncias
e da rede, ru´ıdos introduzidos pelos compo-
nentes eletroˆnicos do sistema de imagens, den-
tre outros, os quais contaminam a imagem de
ru´ıdo estat´ıstico durante o processo de regis-
tro experimental da imagem magne´tica. Este
ru´ıdo e´ em geral um processo aleato´rio e na
pra´tica e´ desconhecido. O que pode ser conhe-
cido sobre o ru´ıdo sa˜o as suas propriedades es-
tat´ısticas tais como: o valor me´dio, variaˆncia,
se e´ de tipo aditivo ou multiplicativo, correla-
cionado ou na˜o-correlacionado, se segue a dis-
tribuic¸a˜o Gaussiana ou Poisson, dentre outras,
que quando conhecidas a priori podem ser uti-
lizadas para o tratamento do problema. A
quantidade de ru´ıdo presente numa imagem
magne´tica degradada discreta pode ser medida
por meio da chamada raza˜o sinal-ru´ıdo, SNR,
(SNR, das siglas em ingleˆs noise-to-signal ra-
tio) a qual pode ser definida por
SNR = 10 log
[
variac¸a˜o do sinal de interesse
variac¸a˜o do ru´ıdo
]
(dB), (2)
enquanto que, em termos pra´ticos, o valor da
SNR determina-se por
SNR = 20 log
[‖bd(x, y, z − ²)‖
‖η(x, y, z − ²)‖
]
(dB) ,
(3)
onde as normas euclidianas esta˜o associadas ao
produto escalar. Quando a SNR do sistema
de imagens e´ da ordem (40 a 50) dB, o n´ıvel
de ru´ıdo na˜o e´ vis´ıvel na imagem magne´tica
degradada e os efeitos causados pelo operador
degradador sa˜o dominantes.
Na pra´tica os objetos sa˜o finitos e as func¸o˜es
que neles sa˜o definidas sa˜o espac¸os-limitados,
e porem as imagens magne´ticas experimentais
tambe´m o e´. Estas u´ltimas sa˜o obtidas, por
me´dio da amostragem dos dados do campo
magne´tico, num arranjo ou rede de (m × n)-
pontos de detecc¸a˜o, acima da amostra dis-
cretizada. Portanto, o modelo da Eq. (1) pode
ser escrito como:
bd(xn, ym, z − ²)
=
n−1∑
n′=0
n−1∑
n′=0
h
(
xn − x′n, ym − y′m, z − ²
)×
× ~mFe3O4(x′n, y′m) + η(xn, ym, z − ²), (4)
onde n′ e m′ representam os ı´ndices da dis-
cretizac¸a˜o da amostra nas direc¸o˜es x e y, res-
pectivamente.
A formac¸a˜o da imagem magne´tica
degradada em notac¸a˜o matriz-vetor desde
a Eq. (3) pode ser expressa matematicamente
por:
bd(xn, ym, z − ²)
=
n−1∑
n′=0
n−1∑
n′=0
h
(
xn − x′n, ym − y′m, z − ²
)×
× ~mFe3O4(x′n, y′m) + η(xn, ym, z − ²), (5)
A expressa˜o anterior representa a convoluc¸a˜o
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entre a func¸a˜o de resposta impulsiva do sis-
tema e a func¸a˜o que representa o objeto
fonte. O problema de reconstruc¸a˜o de ima-
gens e´ encontrar uma estimativa da imagem
das fontes ou da distribuic¸a˜o do vetor momento
magne´tico ~mFe3O4(x
′
n, y
′
m) conhecendo-se a i-
magem magne´tica degradada bd(xn, ym, z−²) e
a func¸a˜o impulsiva h (xn − x′n, ym − y′m, z − ²),
do sistema linear de imagens. Isto na˜o e´ um
problema trivial porque mesmo se o operador
e´ conhecido, uma soluc¸a˜o trivial ou ingeˆnua
(naive termo usado em ingleˆs) poderia ampli-
ficar o conteu´do do ru´ıdo, ou produzir uma
na˜o-soluc¸a˜o do problema inverso, como vere-
mos mais adiante.
O problema na obtenc¸a˜o da distribuic¸a˜o
espacial das propriedades eletromagne´ticas
no interior de um objeto volume condu-
tor (por exemplo, o corpo humano) vem
crescendo nos u´ltimos anos. Medic¸o˜es ex-
perimentais ou simulac¸o˜es teo´ricas da dis-
tribuic¸a˜o espacial da intensidade da induc¸a˜o
do campo magne´tico produzida por qualquer
fonte magne´tica e´ o mesmo que a obtenc¸a˜o
de mapas ou imagens magne´ticas em 2D ou
3D. Esta teoria matema´tica aplicada ao
Bioeletromagnetismo e´ conhecida como proble-
ma bioele´trico/magne´tico direto (PMD). Ao
contra´rio, o processo de obtenc¸a˜o das imagens
das propriedades das fontes magne´ticas desco-
nhecidas, partindo dos mapas magne´ticos e ou-
tras informac¸o˜es a priori, e´ chamado de proble-
ma bioele´trico/magne´tico inverso (PMI).
III. PROBLEMA MAGNE´TICO
INVERSO MAL-CONDICIONADO
Desde o ponto de vista fenomenolo´gico,
o problema inverso pode ser descrito como
o procedimento lo´gico dado pela sequeˆncia:
efeito→sistema→causa. Em nosso casso, o
PMI no volume condutor bioele´trico, seria
obter as imagens das fontes magne´ticas, ou
seja, do momento magne´tico ou da magne-
tizac¸a˜o, as quais representariam as “causas”,
partindo do conhecimento da PSF do sistema
de imagens, da imagem magne´tica degradada
e ruidosa medida experimentalmente, que e´ o
“efeito”, alem de outras informac¸o˜es a priori,
estas normalmente de natureza estat´ıstica. A
soluc¸a˜o de um problema deste tipo seja na
medicina ou qualquer outra a´rea de aplicac¸a˜o,
consiste em determinar as causas baseado na
observac¸a˜o dos seus efeitos.
FIGURA 3: Diagrama mostrando o sistema de imagens, modelado por um sistema linear invariante no
espac¸o-tempo. Veˆ-se a entrada→sistema→sa´ıda, queexplica a formac¸a˜o de uma imagen magne´tica.
Ao mesmo tempo o processo de formac¸a˜o
da imagem magne´tica degradada experimental
pode ser pensado como sendo um filtro digi-
tal que computa uma sequeˆncia ou sinal dis-
creto na sua sa´ıda filtrando uma sequeˆncia ou
sinal de entrada tambe´m discreta. Em geral
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um modelo f´ısico que descreva a formac¸a˜o da
imagem magne´tica e consequentemente, o pro-
blema magne´tico inverso consiste num modelo
matema´tico conceitualmente simples: um sis-
tema de equac¸o˜es lineares alge´bricas. O es-
quema deste modelo e´ mostrado na Fig. (3),
o sistema deve ser linear, invariante no espac¸o-
tempo e relacionar os sinais de entrada→ com
o sistema de medic¸o˜es→ e os sinais de sa´ıda do
sistema linear de imagens. Assim, aplicando o
teorema da convoluc¸a˜o o qual garante que ao
computar as Transformadas de Fourier ao mo-
delo descrito pela Eq. (4), poderemos descreveˆ-
lo no domı´nio das frequeˆncias espaciais, como
um sistema de equac¸o˜es lineares da seguinte
forma matricial,
H
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]
MFe3O4
[
Kx′ ,Ky′
]
= Bz [Kx,Ky] , (6)
sendo
[
Kx′ ,Ky′
]
as coordenadas da frequeˆncia
espacial nas direc¸o˜es x e y, respectivamente.
Os termos MFe3O4
[
Kx′ ,Ky′
]
e Bz [Kx,Ky]
sa˜o as imagens das fontes magne´ticas e
da imagem magne´tica degradada na direc¸a˜o
−z, no domı´nio das frequeˆncias espaciais,
sendo que nesta u´ltima se encontra embu-
tido o aporte do ru´ıdo aditivo. O termo
H
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]
e´ a transformada de
Fourier bidimensional da PSF do sistema.
Tambe´m e´ conhecida como Func¸a˜o de Trans-
fereˆncia O´tica–OTF (siglas da frase em ingleˆs
Optical Transfer Function) e o mo´dulo desta
u´ltima e´ chamado de Func¸a˜o de Transfereˆncia
de Modulac¸a˜o–MTF (das siglas em ingleˆsMod-
ulation Transfer Function) muitas vezes corres-
pondem a matrizes retangulares as quais sa˜o es-
truturas matema´ticas t´ıpicas de muitos proble-
mas inversos. Estas func¸o˜es sa˜o os operadores
degradador que caracterizam a qualidade do
sistema linear de imagens magne´ticas em obter
imagens magne´ticas com boa ou na˜o, resoluc¸a˜o
espacial e temporal.
O fato de poder escrever a Eq. (5)
no “domı´nio de Fourier” traz uma
grande vantagem, porque se a matriz
H
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]
possui uma in-
versa (normalmente existem inversas
para as matrizes quadradas) dada por
H−1
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]
enta˜o nesse caso a
soluc¸a˜o do sistema e´ u´nica e pode ser obtida
ao multiplicarmos ambas as partes da Eq. (5)
por H−1
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]
, chegando a,
H−1
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]
Bz [Kx,Ky]
= H−1
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]×
× (H [Kx −Kx′ ,Ky −Ky′]MFe3O4 [Kx′ ,Ky′]) ,
(7)
obtendo finalmente,
H−1
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]
Bd [Kx,Ky]
= MFe3O4
[
Kx′ ,Ky′
]
, (8)
A qual representa a soluc¸a˜o do problema
magne´tico inverso no domı´nio de Fourier. Em
conexa˜o com a teoria de problemas inversos,
a soluc¸a˜o dada em pela Eq. (7) e´ chamada
de soluc¸a˜o simples ou “ingeˆnua”. A func¸a˜o
H−1
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′
]
e´ conhecida como
filtro inverso e e´ o rec´ıproco da resposta em
frequeˆncia do sistema linear de imagens. Na
pra´tica o uso deste filtro na˜o e´ o procedimento
mais adequado, pois ele e´ muito sens´ıvel ao
conteu´do do ru´ıdo aditivo presente e pode apre-
sentar instabilidades entorno de pontos singu-
lares (pontos aonde o filtro pode valer zero) que
possam aparecer no plano de Fourier, provo-
cando amplificac¸a˜o do ru´ıdo consequentemente
uma soluc¸a˜o dominada pelo ru´ıdo fazendo com
que a imagem restaurada seja muito diferente
da real. Por outro lado, se a matriz e´ retan-
gular, enta˜o pode haver tanto infinitas como
nenhuma soluc¸a˜o sequer. Estudos [31–34] teˆm
demonstrado que esta soluc¸a˜o na˜o e´ u´nica, e a
soluc¸a˜o computada apresenta um grande erro,
pelo que sua aplicac¸a˜o na˜o e´ a melhor escolha,
em comparac¸a˜o com os algoritmos baseados no
controle do conteu´do de frequeˆncias do filtro
inverso e porem o n´ıvel do ru´ıdo, tais como os
me´todos de regularizac¸a˜o, dentre outros.
A soluc¸a˜o ingeˆnua na˜o e´ boa estimativa da
soluc¸a˜o num PMI, isto e´ causado por va´rias
razo˜es, dentro das quais podemos citar a influ-
eˆncia do ru´ıdo nas medic¸o˜es, diferentes causas
poderiam produzir os mesmo efeitos, e´ prin-
cipalmente o fato dos dados serem incomple-
tos (na˜o temos acesso a todas as informac¸o˜es
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dispon´ıveis). Um exemplo da manifestac¸a˜o
desta u´ltima e no caso da soluc¸a˜o do proble-
ma bioele´trico inverso em eletrocardiografia,
na qual sabemos que na˜o podemos ter eletro-
dos para medir o ECG em todos os pontos do
corpo, portanto, os dados medidos a princ´ıpio
sa˜o incompletos. Em geral a soluc¸a˜o do PMI
e´ na˜o-u´nica e insta´vel. Esta caracter´ıstica in-
desejada faz com que os problemas inversos
matematicamente sejam chamados de proble-
mas inversos mal-postos ou mal-condicionados
(ill-posed/conditional : significado em ingleˆs).
Este tipo de problema na˜o satisfaz as condic¸o˜es
impostas em 1902, pelo matema´tico franceˆs
Hadamard [35] o qual publicou os postulados
que deveriam ser satisfeitos para um problema
matema´tico corresponder a` realidade ou ser
considerado bem-posto, os quais sa˜o: (a) a
soluc¸a˜o deve existir (existeˆncia); (b) a soluc¸a˜o
deve ser determinada pelos dados de forma
u´nica (unicidade) e (c) a soluc¸a˜o deve depender
dos dados de forma cont´ınua (estabilidade).
Uma consequeˆncia da instabilidade de um
problema mal-posto (soluc¸a˜o na˜o-existe) e´ que
pequenas alterac¸o˜es nos dados medidos (aqui
entra a influeˆncia do ru´ıdo, o qual assegura
na pra´tica esta condic¸a˜o) induz perturbac¸o˜es
grandes na soluc¸a˜o. Quando discretizamos
um problema mal-posto, normalmente obte-
mos um problema bem posto (soluc¸a˜o ingeˆnua),
com soluc¸a˜o u´nica a qual depende continua-
mente dos dados. Mais como foi visto esta´
soluc¸a˜o desde o ponto de vista f´ısico na˜o e´
aceita´vel, porque esta´ completamente domi-
nada pelo ru´ıdo.
Um indicador da condic¸a˜o (soluc¸a˜o) do
problema e´ o nu´mero da condic¸a˜o (nc), os pro-
blemas mal-postos ou mal-condicionados apre-
sentam um nu´mero de condic¸a˜o extremamente
grande, e implica em instabilidade nume´rica
do filtro inverso. Por exemplo, um valor do
nc = 106, implica que um erro relativo na data
da ordem de 10−6 poderia implicar num erro de
100% na soluc¸a˜o. Um problema e´ definido bem-
condicionado quando seu nu´mero de condic¸a˜o
esta´ perto de 1. O nc e´ extremamente impor-
tante, pois mede a propagac¸a˜o do erro, ru´ıdo,
desde os dados para a soluc¸a˜o do problema in-
verso.
Em geral estes problemas sa˜o mal-
condicionados, pois somente numa situac¸a˜o
idealizada e´ que podem se medir sinais ou
dados exatos (sem ru´ıdo). Consequentemente
a influencia do ru´ıdo e´ um problema muito
serio a ter presente na hora de computar a
soluc¸a˜o destes tipos de problemas. Precisa-
mente os me´todos de regularizac¸a˜o usados
para a soluc¸a˜o do PMI utilizam conhecimento
a priori sobre o modelo f´ısico e apo´iam-se
nessa condic¸a˜o para processar os dados medi-
dos controlando o conteu´do do ru´ıdo aditivo
presente, e assim para regularizar o problema,
ou seja, converter o problema mal-posto em
um bem-condicionado e obter uma soluc¸a˜o
plaus´ıvel do problema magne´tico inverso.
IV. SOLUC¸A˜O DO PMI VIA FILTROS
ESPACIAIS DE FOURIER
O paradigma baseado nos filtros espaciais
de Fourier aparece da aplicac¸a˜o direta das
te´cnicas das frequeˆncias espaciais ou aplicac¸a˜o
das transformadas de Fourier nas equac¸o˜es
que modelam o processo de formac¸a˜o das
imagens magne´ticas e na obtenc¸a˜o das ima-
gens das fontes magne´ticas. Para obter uma
soluc¸a˜o do PMI simplificada usando estes fil-
tros vamos usar o modelo do volume condutor
bioele´trico descrito na sec¸a˜o 3, considerando as
fontes magne´ticas em duas dimenso˜es. Nestas
condic¸o˜es o volume condutor num plano de co-
ordenadas produz um campo magne´tico per-
pendicular nos pontos, que segundo a lei de
Biot-Savart vem dado por
dbz (x, y, z − ²)
=
µ0
4pi
2 (z − z′)2 − (x− x′)2 − (y − y′)2[
(x− x′)2 + (y − y′)2 + (z − ²)2
]5/2 ×
× dmz Fe3O4
(
x′, y′, ²
)
+ η(x, y), (9)
onde µ0 = 4pi × 10−7 T·m·A−1 e´ a perme-
abilidade do va´cuo. Devido ao fato de que a
amostra esta´ perto dos detectores podemos as-
sumir que somente a componente-z do campo
magne´tico e´ relevante para determinar a res-
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posta do sistema de imagens devido a` presenc¸a
das part´ıculas magne´ticas. O u´ltimo termo,
η(x, y), e´ o aporte do ru´ıdo durante o processo
de registro da imagem, por um sistema linear
de imagens magne´ticas.
Considerando o sistema de imagens com
uma PSF espac¸o-invariante e o domı´nio do vo-
lume condutor com dimenso˜es dadas no inter-
valo {(x1, x2) e (y1, y2)}, o campo magne´tico
total em func¸a˜o da concentrac¸a˜o de part´ıculas
magne´ticas, detectado por um dado sen-
sor magne´tico e´ representado pela seguinte
equac¸a˜o integral,
bz (x, y)
= Λ
∫ x2
x1
∫ y2
y1
dx′dy′CFe3O4
(
x′, y′
)×
× 2 (z − ²)
2 − (x− x′)2 − (y − y′)2[
(x− x′)2 + (y − y′)2 + (z − ²)2
]5/2
+ η(x, y), (10)
sendo
Λ =
µ0
4pi
(
µ
µ0
− 1
)
²
ρFe3O4
BEXCz
uma func¸a˜o constante, onde ρFe3O4 e´ a den-
sidade da amostra, CFe3O4 (x
′, y′, z′) e µ sa˜o
a concentrac¸a˜o e a permeabilidade magne´tica
das part´ıculas de Fe3O4. O campo magne´tico
de excitac¸a˜o que garante a direc¸a˜o de magne-
tizac¸a˜o ao longo do eixo-z, e´ representado por
BEXCz .
Imagens reais sa˜o discretas, consideremos
que no processo de medic¸a˜o se faz uma
amostragem sobre a amostra numa rede (n ×
m) pontos. A imagem magne´tica discretizada
adota a seguinte forma,
bz (xn, ym)
= Λ
x2∑
n=x1
y2∑
m=y1
CFe3O4
(
x′, y′
)
∆x′∆y′ ×
× 2 (z − ²)
2 − (xn − xn′)2 − (ym − ym′)2[
(xn − xn′)2 + (ym − ym′)2 + (z − ²)2
]5/2
+ η(xn, ym), (11)
a qual pode ser reescrita como o produto de
convoluc¸a˜o de duas func¸o˜es
bn,m (xn, ym)
= Λ · gn,n′,m,m′ (xn − xn′ , ym − ym′ , z − ²)
⊗CFe3O4 (xn′ , ym′)∆xn′∆ym′
+ ηn,m(xn, ym), (12)
ou ainda,
bn,m (xn, ym)
= hn,n′,m,m′ (xn − xn′ , ym − ym′ , z − ²)
⊗CFe3O4 (xn′ , ym′)∆xn′∆ym′
+ ηn,m(xn, ym), (13)
com
gn,n′,m,m′ (xn − xn′ , ym − ym′ , z − ²)
=
µ0
4pi
2 (z − ²)2 − (xn − xn′)2 − (ym − ym′)2[
(xn − xn′)2 + (ym − ym′)2 + (z − ²)2
]5/2 ,
(14)
sendo conhecida a func¸a˜o de Green discretizada
[36] e
hn,n′,m,m′ (xn − xn′ , ym − ym′ , z − ²)
= gn,n′,m,m′ (xn − xn′ , ym − ym′ , z − ²) ,
(15)
sendo a PSF do sistema linear de imagens
magne´ticas.
Do ponto de vista f´ısico a PSF re-
presenta a resposta do sistema linear de
imagens a qualquer fonte magne´tica pon-
tual (part´ıculas magne´ticas concentradas num
ponto da amostra) na˜o importando onde este
localizada. A Eq. (12) representa a imagem
magne´tica no espac¸o real e permite determinar
as imagens das fontes magne´ticas ou da con-
centrac¸a˜o das part´ıculas de CFe3O4 (xn′ , ym′)
dentro do volume condutor usado como objeto
amostra. Matematicamente esta imagem e´ a
convoluc¸a˜o entre a PSF do sistema e a imagem
das fontes magne´ticas mais a imagem do ru´ıdo
presente no processo de detecc¸a˜o da imagem.
Supondo que nosso sistema apresente uma
SNR na ordem de 50 dB o ru´ıdo pode ser des-
considerado da Eq. (12) e aplicando nela o teo-
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rema da convoluc¸a˜o o qual transforma o pro-
duto da convoluc¸a˜o de duas func¸o˜es, no pro-
duto de suas correspondentes transformadas de
Fourier isto e´:
H
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′ , z − ²
]×
×CFe3O4
[
Kx′ ,Ky′
]
= Bz [Kx,Ky] , (16)
Na expressa˜o anterior a func¸a˜o
H
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′ , z − ²
]
e´ a OTF
do sistema de imagens magne´ticas. Esta
func¸a˜o nos mostra como um sinal de uma
frequeˆncia fixa e´ propagado atrave´s do sistema
linear, pelo que o operador degradador pode
ser considerado um filtro de frequeˆncia, e
explicitamente vem dado por:
H (kx, ky, z − ²)
= T {hn,n′,m,m′ (xn − xn′ , ym − ym′ , z − ²)}×
× ∆Kx′∆Ky′ , (17)
onde T representa a transformada de Fourier
bidimensional ra´pida e
∆Kx′ =
2pi
∆x
, ∆Ky′ =
2pi
∆y
, (18)
sa˜o as distaˆncias mı´nimas entre dois pontos
nos eixos das frequeˆncias espaciais, correspon-
dentes aos eixos x− y, respectivamente.
Geralmente a OTF e´ uma func¸a˜o complexa,
portanto apresenta amplitude e argumento ou
fase. A func¸a˜o do mo´dulo da OTF e´ mais usada
e e´ definida como a func¸a˜o de transfereˆncia da
modulac¸a˜o (MTF das siglas em ingleˆs Modula-
tion Transfer Function). Se a resposta impul-
siva do sistema a uma entrada pontual (PSF)
e´ conhecida e de ai suas OTF ou MTF sa˜o
conhecidas, enta˜o e´ poss´ıvel calcular a resposta
de qualquer entrada arbitraria no sistema li-
near de imagens magne´ticas. Portanto, conhe-
cendo as func¸o˜es anteriores e´ poss´ıvel teorica-
mente obter as imagens das entradas, em ou-
tras palavras a soluc¸a˜o do problema magne´tico
inverso [37].
Utilizando a Eq. (13), encontramos a
soluc¸a˜o do problema magne´tico inverso via fil-
tros espaciais de Fourier, a qual se reduz a
uma simples divisa˜o matema´tica no domı´nio da
frequeˆncia espacial ou de Fourier, da seguinte
forma,
CFe3O4 [Kx,Ky, z]
=
bz [Kx,Ky, z]
H
[
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′ , z − ²
] , (19)
sendo H−1 (kx, ky, z − ²) o filtro inverso.
Nessa expressa˜o, o filtro inverso e´ por na-
tureza geralmente filtros passa-baixa ou passa-
alta. O ru´ıdo presente nas medic¸o˜es, assim
como o ambiental, pode alterar o processo
reconstruc¸a˜o, os filtros-inversos passa-baixa
(alta) amplificam o ru´ıdo de altas frequeˆncias
espaciais. A func¸a˜o de Green dentro do filtro
no denominador da Eq. (14) provoca que a
soluc¸a˜o seja dominada pelas instabilidades de-
vido a`s poss´ıveis singularidades que aparecem
pela presenc¸a das altas frequeˆncias espaciais.
Neste casso, o problema inverso torna-se assim
insta´vel e deve ser regularizado. Este processo
de regularizac¸a˜o dos filtros inversos e´ realizado
de um modo direto, usando te´cnicas de janelas
no domı´nio de Fourier. Aqui mostraremos o
uso das janelas de Tukey [37], representada pela
func¸a˜o ,
WT (kz, kmax) =
{ (
1
2 − k2kmax
)
para k < kmax
0 para k > kmax
(20)
A func¸a˜o desta janela e´ atenuar a informac¸a˜o
nas regio˜es do domı´nio das frequeˆncias espa-
ciais onde H (kx, ky, z − ²) apresente um valor
pequeno, portanto a Eq. (14) transforma-se
em,
CJaneladaFe3O4 (Kx,Ky, z) =W (k, kmax)×
×
(
1
H
(
Kx −Kx′ ,Ky −Ky′ , z − ²
))×
×bz (Kx,Ky, z) , (21)
A qual representaria a imagens das fontes
magne´ticas reconstru´ıdas no espac¸o de Fourier.
Finalmente, para obter a imagem u´nica da
distribuic¸a˜o da magnetizac¸a˜o do material que
compo˜e o objeto, dentro da banda limitada das
frequeˆncias espaciais das medic¸o˜es e da janela–
filtro de Tukey, vamos utilizar a transformada
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inversa de Fourier,
CFe3O4
(
x′, y′
)
= T −1
{
CJaneladaFe3O4
(
Kx′ ,Ky′
)}
,
(22)
O resultado anterior representa a imagem das
fontes magne´ticas reconstru´ıdas no espac¸o real.
V. CONCLUSO˜ES
Da revisa˜o desde o ponto de vista experi-
mental constatou-se um aumento do nu´mero de
trabalhos que utilizaram sistemas multicanais
para a detecc¸a˜o de campos magne´ticos de
origem biolo´gica. Tanto nos estudos precl´ınicos
quanto cl´ınicos mostraram sistemas magne´ticos
de imagens com resoluc¸a˜o espacial que variam
na faixa de (2 − 5) mm. Das ana´lises do for-
malismo matema´tico relacionado com a soluc¸a˜o
do problema magne´tico direto e inverso no caso
de campos magne´ticos constantes conclu´ımos
que e´ necessa´rio o conhecimento da func¸a˜o de
transfereˆncia do sistema ou PSF, assim como
algumas informac¸o˜es a priori para a obtenc¸a˜o
de uma soluc¸a˜o plaus´ıvel. A ide´ia e´ contornar
as caracter´ısticas destes sistemas de serem mal-
condicionados, e na pra´tica controlar o n´ıvel de
ru´ıdo (a n´ıveis tolera´veis) presente nas imagens
e aplicar me´todos de filtragem espacial para
converter o problema em bem-condicionado e
assim encontrar uma versa˜o da soluc¸a˜o do PMI.
A soluc¸a˜o do problema inverso, usando o
me´todo de filtragem espacial de Fourier foi a-
presentada. Neste me´todo, mostramos o papel
fundamental que apresentam as caracter´ısticas
espectrais das grandezas envolvidas no sis-
tema de imagens, especialmente o processo de
filtragem inversa. Contudo, neste trabalho
mostramos que existe uma necessidade de um
melhor entendimento na colocac¸a˜o pra´tica das
te´cnicas de processamento de reconstruc¸a˜o ou
deconvoluc¸a˜o das imagens magne´ticas para fu-
turas aplicac¸o˜es me´dicas. Na atualidade o
tema de pesquisas da aplicac¸a˜o das imagens
magne´ticas na medicina e biologia representa
um grande desafio para a comunidade cient´ıfica
contemporaˆnea e exigem setups experimentais
que permitam realizar a obtenc¸a˜o de ima-
gens biomagne´ticas de elevada resoluc¸a˜o espa-
cial da ordem de alguns mm, adquiridas em
tempo real. Destacam-se o aumento de sis-
temas de medic¸a˜o multicanal em relac¸a˜o aos
monocanais. Entender e criar ferramentas para
a soluc¸a˜o do problema magne´tico inverso em
tempo real representa uma das tarefas mais
dif´ıceis de serem resolvidas. Novos avanc¸os
significariam um grande aporte nas aplicac¸o˜es
clinicas da energia eletromagne´tica, que aju-
dariam a diagnosticar doenc¸as de grande im-
pacto na sau´de do homem.
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